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Nous inventons,
vous rŽussissez !

ENDOFLARE®

Elargissez vos entrées canalaires



ENDOFLARE®
Un protocole simple

Vitesse de rotation : entre 300 et 600 tr/min

> UTILISATION EN DÉBUT DE TRAITEMENT

1. Passage d’une lime K de cathétérisme (MMC n°10 longueur 21 mm ou 25 mm).
2. Passage d’ENDOFLARE® dans le tiers coronaire. La pénétration doit être de l’ordre de 3 mm

maximum en dessous du plancher pulpaire, en effectuant de légers mouvements de va et vient.
3. Irriguer abondamment.
4. Dans le cas de fortes contraintes coronaires, pratiquer, dans un deuxième temps, un mouvement

d’appui pariétal et réaliser un évasement sélectif.

> UTILISATIONS SECONDAIRES

• Dans les cas de retraitement pour dégager les entrées canalaires. Procéder sous spray et insérer
progressivement l’extrémité d’ENDOFLARE® dans le matériau d’obturation. Il est possible de créer
un puits dans lequel le solvant pourra être déposé. Poursuivre la pénétration dans le canal en
utilisant idéalement les instruments de la séquence R-Endo® (R1-R2-R3).

•
• En fin de séquence, pour faciliter l’obturation en permettant le passage de fouloirs dans la technique
de condensation verticale à chaud. Dans ce cas, l’enfoncement dans le canal sera plus conséquent.

ENDOFLARE® ne se substitue pas aux instruments de préparation canalaire mais simplifie et
optimise leur action.

Avant passage d’ENDOFLARE® :
éperon dentinaire marqué

Passage d’ENDOFLARE®

(pénétration < 1/3 coronaire)
Après passage d’ENDOFLARE® : suppression

des interférences corono-radiculaires



ENDOFLARE®
Une grande efficacité

> ENDOFLARE® = instrument en nickel_titane d’évasement de la portion coronaire du canal.
• Forte conicité (12 % n° 25). • Court pour un accès et une maniabilité facilités :

15 mm de longueur sous manche et 10 mm de longueur travaillante.
• Pointe inactive afin de respecter l’anatomie canalaire.

• Actif : section sécante pour élargir le canal. • Excellente évacuation des débris : pas de formation de bouchons.

> En début de traitement, la pénétration est limitée
à la portion coronaire du canal (pénétration<1/3 coronaire).

Le passage d’ENDOFLARE® améliore l’accès aux entrées canalaires. L’évasement coronaire
obtenu facilite l’insertion des instruments de préparation grâce à une ouverture plus
ample et à la suppression des contraintes corono-radiculaires. Il simplifie ainsi le travail
des instruments de cathétérisme et d’élargissement.

Le profil de la lame a la forme d’une
triple hélice avec un angle de coupe
positif. L’âme centrale forte lui confère
une excellente résistance à la fracture.

Le pas de l’instrument couplé à la
variation de l’angle d’hélice supprime
les phénomènes de vissage.

10 mm

15 mm

ENDOFLARE® est proposé
en version InGeT ® pour utilisation sur

contre-angle à micro-tête InGeT®...

... et en version Classics (manche Ø 2,35)
pour utilisation sur contre-angle réducteur
d'endodontie (par exemple AX'S Endo®).

MICRO-MEGA ® ENDOFLARE®

2 concepts : le choix


